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Riffelprobenteiler

1 Riffelprobenteiler

Mit dem komplett aus Edelstahl gefertigten Rif-
felprobenteiler wird die zuverlassige und repra-
sentative Erstellung von Teilproben zum
Kinderspiel.

Das Saatgut wird einfach in den aufgeklappten
Deckel gegeben und in etwa gleich verteilt.
Beim Zuklappen des Deckels wird die Saatgut-
probe dann konstruktionsbedingt durch die 18
Riffeln in zwei gleichwertige, gleichgroe Pro-
benteile gesplittet.

Die Teilproben befinden sich nach der Teilung
in den beiden seitlich angeordneten Schubla-
den und kdnnen so leicht entnommen werden.

Leichte Reinigung ohne Rickstande wird durch
die hohlraumfreie Konstruktion gewahrleistet.
Alle Oberflachen sind zusatzlich elektropoliert,
was ein Anhaften von Rilckstanden praktisch
unmdglich macht.
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Riffelprobenteiler

1.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehéren:
e 1 x Riffelprobenteiler mit Probenbehalter
e 2 x Auffangbehalter

e 1 x Bedienungsanleitung

O
Y

(1) Probenbehalter
(2) Auffangbehalter
(3) Riffelprobenteiler

1.2 BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

Der Riffelprobenteiler wird ausschlief3lich dazu
verwendet, um maximal 2 kg schwere Saatgut-
proben reprasentativ so zu verkleinern, dass
der Untersuchungsaufwand auf das vorge-
schriebene Minimum reduziert werden kann.

Andere Verwendungszwecke gelten als Fehlan-
wendung.

1.3 Fehlanwendung

Der Riffelprobenteiler darf nicht dazu verwendet
werden um andere Materialien als Saatgutpro-
ben zu verkleinern.

Materialien, die als Fehlanwendung gelten sind
z.B.:

e abrasive Stoffe, wie Sand oder Bodenpro-
ben

e  FlUssigkeiten

1.4 Technische Daten

HxB xT: 440 mm x 280 mm x 510 mm
Gewicht: 8,5 kg

Verpackung:

H x B x T: ca.520 mm x ca.500 mm x
ca. 400 mm

Gewicht: ca. 16 kg

1.5 Aufbau

Die Einzelteile sind passgenau gefertigt und
kénnen an den vorgesehenen Stellen einge-
setzt werden.

So bauen Sie den Riffelprobenteiler auf:
1. Einzelteile aus der Verpackung nehmen.

2. Bei Bedarf die Auffangbehalter und den
Probenbehalter reinigen, siehe Abschnitt
1.8.

3. Riffelprobenteiler auf eine feste ebene Fla-
che stellen.

4. Auffangbehalter in die vorgesehenen Aus-
sparungen schieben.
Dabei auf den richtigen Sitz der Fihrungen
achten.

=/
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Riffelprobenteiler

1.6 Transport

Zum Transportieren verfugt der Riffelprobentei-
ler Uber einen Tragegriff am Probenbehalter.
Beachten Sie bitte beim Transport:

e Schliel3en Sie die Bligelverschlisse an bei-
den Seiten des Probenbehalters, bevor Sie
den Riffelprobenteiler anheben.

e Halten Sie den Riffelprobenteiler aufrecht,
damit die Auffangbehalter nicht herausfal-
len.

1.7 Bedienung

1. Riffelprobenteiler zusammenbauen,
siehe Abschnitt 1.5.
Riffelprobenteiler ggf. reinigen,
siehe Abschnitt 1.8.

2. Beide Bugelverschlisse 6ffnen.
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3.

Probenbehalter aufklappen.

4.

Saatgut in den Probenbehalter schiitten.
Das Saatgut gleichmaRig im Probenbehal-
ter verteilen.




Riffelprobenteiler

5.

Probenbehalter mit einer zlgigen Bewe-
gung umklappen.

Das Saatgut wird in den Teiler umgeschut-
tet und durch die 18 Riffeln gleichmaRig im
Verhaltnis 1:1 in die Auffangbehalter ver-
teilt.

Zuerst auf der Seite mit den Scharnieren
den Auffangbehélter enthehmen.

Beim Entnehmen den Auffangbehalter ge-
rade halten, damit die Teilprobe nicht ver-
schiuttet wird.

7. Auffangbehélter in das Ruckstellmuster
durch seitliches Kippen entleeren.

8. Ist die Saatgutmenge im zweiten Auffang-
behalter noch zu groR, den Teilungspro-
zess wiederholen, bis die gewlinschte
Untersuchungsmenge erreicht ist.

Dabei darauf achten, dass der gegeniber-
liegende Auffangbehalter nicht Uberlauft,
d. h. ggf. zwischendurch entleeren.

1. Teilung: 50,0 % : 50,0 %
2. Teilung: 75,0 % : 25,0 %
3. Teilung: 87,5 % : 12,5 %

9. Riffelprobenteiler nach jedem Probenwech-
sel reinigen und auf anhaftende Rck-
stédnde kontrollieren, siehe Abschnitt 1.8.

1.8 Reinigung

Nach jedem Probenwechsel muss der Riffelpro-
benteiler mit einem Staubsauger gereinigt wer-
den.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass we-
der in den Riffeln, den Auffangbehaltern noch in
dem Probenbehalter Rlckstinde bleiben, die
die nachste Probe verunreinigen kénnen.

Nach dem Saugen die Behalter mit einem sau-
beren Tuch auswischen und die Oberflachen
abwischen.

Nicht mit Druckluft reinigen, da durch umherflie-
gende Probenbestandteile andere Proben kon-
taminiert werden kénnen.
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Riffelprobenteiler

1.9 Konformitatserklarung

- Original -

EG- Konformitatserklarung (2006/42/EG)

Die RUMED Rubarth Apparate GmbH als Hersteller erklart hiermit, dass die nachfolgend
aufgefiihrte Maschine die grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG einhalt:

e Hersteller: RUMED
Rubarth Apparate GmbH
Mergenthalerstr. 8
DE- 30880 Laatzen

e Maschine / Typ: S9910-01

e Seriennummer: siehe Typenschild

Bei einer mit uns nicht ab gestimmten Anderung der Maschine verliert diese E rklarung ihre
Gultigkeit.
Angewandte harmonisierte Normen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:

. 1ISO 12100 Allgemeine Gestaltungsleitsatze

. EN 349:1993 Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen

. 1ISO 13857 Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den
oberen und unteren Gliedmallen

Bevollméchtigter fir die Technische Dokumentation ist der Hersteller selbst.

L

Unterschrift

Jahr der Anbringung des CE-Kennzeichens: 2017

Laatzen, 20.03.2017
Ort, Datum
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Vakuum-Saatgutzahler

2 Vakuum-Saatgutzahler

Dieses Uberaus praktische Gerat vereinfacht
das muhselige und zeitraubende Abzahlen und
gleichmaRige Ablegen von Samenkdrnern zum
Einkeimen.

Es ist besonders fir Saatgutarten mit regelma-
Rig geformten, glatten Samen wie Getreide-,
Brassica- und Trifolium-Arten geeignet.

Der Zahler besteht im Wesentlichen aus drei
Komponenten: einem Vakuumsystem mit Ver-
bindungsschlauch, einer Serie von Zahlkoépfen
entsprechend den verschiedenen Samenarten
und einem Ventil, mit dem das Vakuum gel6st
werden kann.

Die Starke des Vakuums kann mit einem Po-
tentiometer variiert werden.

Die Zahlképfe mit 100, 50 oder 25 Bohrungen
sind etwas kleiner als das Papiersubstrat und
weisen einen Rand auf, damit die Samen nicht
wegrollen kénnen.

Der Durchmesser der Locher ist auf die Samen-
groRe und die Saugkraft des Vakuums abge-
stimmt.
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Vakuum-Saatgutzahler

21 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehéren:
e 1 x Vakuum-Saatgutzahler

e 1 x Zahlkopf 70 mm @ fur Gras (100 Boh-
rungen a 0,7 mm Q)
Die BohrungsgroRe ist mittig in den Zahl-
kopf graviert.

e 1 x Zahlkopf 70 mm @ fir Klee (100 Boh-
rungen a 1,0 mm @)
Die BohrungsgroRe ist mittig in den Zahl-
kopf graviert.

e 1 x Bedienungsanleitung

QP
o g

(1) Vakuum-Saatgutzahler
(2) Zahlkopf

(3) Schlauchhalterung

(4) Verbindungsschlauch

(5) Ein-/Ausschalter
(6) Saugkraftregler

2.2 BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

Der Vakuum-Saatgutzahler wird ausschlie3lich
dazu verwendet, um mit dem passenden Zahl-
kopf eine definierte Anzahl von Samen in fest-
gelegter Anordnung auf eine passende
Keimunterlage aufzubringen.

TIPP
Kein Saatgut ansaugen, das kleiner ist als der
Bohrungsdurchmesser des Zahlkopfs.

Andere Verwendungszwecke gelten als Fehlan-
wendung.

12

2.3 Fehlanwendung

Der Vakuum-Saatgutzahler darf nicht als
"Staubsauger" und nicht zum Ansaugen von
Flissigkeiten verwendet werden.

2.4 Technische Daten

HxB xT:270 mm x 440 mm x 220 mm
Gewicht: 6 kg

Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz

Verpackung:

H x B x T: ca.450 mm x ca. 800 mm x
ca. 300 mm

Gewicht: ca. 14 kg

2.5 Aufbau

Der Vakuum-Saatgutzahler wird fertig montiert
geliefert.

Der Zahlkopf kann durch einfaches abziehen
und aufstecken ausgetauscht werden.

2.6 Transport

Zum Transportieren verfligt der Vakuum-Saat-
gutzahler Uber einen Tragegriff. Beachten Sie
bitte beim Transport:

e Sichern Sie den Verbindungsschlauch in
der Halterung auf dem Geréat.

U
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Vakuum-Saatgutzahler

2.7 Bedienung

1. Flr das Saatgut passenden Zahlkopf an-
hand der Anzahl und des Durchmessers
der Bohrungen auswahlen.

Der Bohrungsdurchmesser ist mittig in den
Zahlkopf eingraviert.

(Wenn Sie die entsprechende Tabelle fiih-
ren, finden Sie dort den passenden Zahl-
kopf und den Einstellwert fir den
Saugkraftregler, siehe Abschnitt 2.11.)

2. Bendtigten Zahlkopf aufstecken.

3. Vakuum-Saatgutzahler an Steckdose an-
schlief3en.

4. Gerat einschalten.

5. Saugkraft am Saugkraftregler einstellen,
siehe Abschnitt 2.8 oder, wenn Sie die ent-
sprechende Tabelle flhren, siehe Abschnitt
2.11.

6. Zahlkopf mit den Bohrungen nach oben
drehen.

Saatgut-Linie — 27.03.2017 * Rev. 1.1

7. Saatgut auf den Zahlkopf schiitten.

TIPP

Den Zahlkopf nicht in das Saatgut tauchen, da
sonst zuerst die leeren und leichten Samen an-
gesaugt werden.

8. Zahlkopf um 90° drehen und Uberschis-
sige Samen vorsichtig abklopfen.

9. Prifen, ob auf jeder Bohrung genau ein
Samen angesaugt ist.
Ggf. mit einer Pinzette nacharbeiten.
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Vakuum-Saatgutzahler

10. Zahlkopf vorsichtig biindig auf die Keimun-
terlage setzen und das Ventil betatigen.
Die Saugwirkung wird unterbrochen und
die Samen auf dem Keimpapier abgelegt.

iy

11. Zahlkopf vorsichtig anheben, dann erst das
Ventil loslassen.

12. Kontrollieren, ob alle Samen abgelegt sind
(alle Bohrungen frei).

2.8 Saugkraft einstellen

Jedes Saatgut bendtigt aufgrund seiner GréRRe,
Form und Gewichts unterschiedliche Saugkraft.

Wenn beim Drehen des Zahlkopfs bereits ange-
saugte Samen wieder abfallen, ist die Saugkraft
zu gering und muss stufenweise erhéht werden.

Die Saugkraft darf aber auch nicht groRer als
notwendig sein.

Lesen Sie die eingestellte Saugkraft am Saug-
kraftregler ab und notieren Sie sich den Wert
fir das jeweilige Saatgut, siehe Abschnitt 2.11.

14

2.9 Reinigung

Nach jedem Probenwechsel muss der Vakuum-
Saatgutzahler gereinigt werden.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass
keine Rulckstande verbleiben, die die nachste
Probe verunreinigen kdnnen.

2.10 Zubehor

Zahlkopf 70 mm @ fur Tabak 59930-10
(100 Bohrungen a 0,4 mm J)

Zahlkopf 70 mm @ fir Gras 59930-20
(100 Bohrungen a 0,7 mm J)

Zahlkopf 70 mm @ fiir Klee 59930-30
(100 Bohrungen a 1,0 mm J)

Zahlkopf 70 mm @ flr Kohl 59930-40

(50 Bohrungen a 1,3 mm J)

Zahlkopf 70 mm @ fir Weizen 59930-50
(50 Bohrungen a 1,5 mm J)

Zahlkopf 70 mm @ fir Erbsen 59930-60
(25 Bohrungen a 2,0 mm @)

Zahlkopf 70 mm @ als Sonderan- 59930-70
fertigung, Bohrungsdurchmesser
und -anzahl nach Kundenangabe

Zahlkopf als Sonderanfertigung, 59930-99
rechteckig, MaRe und Bohrun-
gen nach Kundenangabe

Beispiel Sonderanfertigung:
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Vakuum-Saatgutzahler

2.11 Einstellwerte Saugkraftregler

Zahlkopf Wert Saugkraftreg-
(Anzahl Bohrungen/Durchmesser Bohrungen) |ler

Saatgut-Linie — 27.03.2017 + Rev. 1.1 15



Vakuum-Saatgutzahler

2.12 Konformitatserklarung

- Original -

EG- Konformitatserklarung (2006/42/EG)

Die RUMED Rubarth Apparate GmbH als Hersteller erklart hiermit, dass die nachfolgend
aufgefiihrte Maschine die grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG einhalt:

e Hersteller: RUMED
Rubarth Apparate GmbH
Mergenthalerstr. 8
DE- 30880 Laatzen

e Maschine / Typ: S9930-01

e Seriennummer: siehe Typenschild

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese E rklarung ihre
Glltigkeit.

Angewandte harmonisierte Normen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:

e 1SO 12100 Allgemeine Gestaltungsleitsatze
. EN 349:1993 Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen
e ISO 13857 Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den
oberen und unteren Gliedmalien
Angewandte harmonisierte Normen der mitgeltenden Niederspg-. Richtlinie 2014/34/EU:
. EN 60204-1 Elektrische Ausriistung von Maschinen
Angewandte harmonisierte Normen der der mitgeltenden EMV- Richtlinie 2014/30/EU:

. EN 61000-6-2 Storfestigkeit fur Industriebereiche
. EN 61000-6-4 Stéraussendung fir Industriebereiche

Bevollmé&chtigter fiir die Technische Dokumentation ist der Hersteller selbst.
Jahr der Anbringung des CE-Kennzeichens: 2017

Laatzen, 20.03.2017
Ort, Datum

Unterschrift
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Steigsichter

3 Steigsichter

Der Steigsichter dient zur schnellen Trennung
von leichten und schweren Samenkdrnern.

Das Saatgut wird in eine Schublade des Acryl-
glaszylinders geflllt. Der Zylinder ist oben
durch ein feinmaschiges Sieb verschlossen.

Im Zylinder wird dann durch ein drehzahlgere-
geltes Geblase eine aufsteigende, konstante
Luftsdule aufgebaut.

Das Saatgut fallt dabei je nach GréRe und Ge-
wicht in einen der 3 Auffangbehalter, die am Zy-
linder angebracht sind. So gelangt das leichte
Saatgut in den oberen und das schwere Saat-
gut in den unteren Auffangbehalter.

Ein weiteres Sieb am Ful des Zylinders verhin-
dert das Eindringen von Saatgut in das Geblase
und enthalt nach dem Abschalten des Geblases
auch den aus Resten und gegebenenfalls klei-
nen Steinen bestehenden Bodensatz.

Zur Entnahme koénnen die Auffangbehalter
durch den praktischen Drahtbligel-Schnellver-
schluss leicht entnommen werden.

Saatgut-Linie — 27.03.2017 * Rev. 1.1
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Steigsichter

3.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehéren:

e 1 x Steigsichter

e 1 x Steigrohr

e 3 x nummerierte Saatgutauffangbehalter

e 1 x Bedienungsanleitung

e

g

(1) Steigsichter

(2) Steigrohraufnahme

(3) Probenschublade

(4) Ein-/Ausschalter

(5) Geblaseregler

(6) Saatgutauffangbehalter
(7) Steigrohr

18

3.2 BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

Der Steigsichter wird ausschlieBlich dazu ver-
wendet, um leichte und schwere Samenkdorner
zu trennen.

Andere Verwendungszwecke gelten als Fehlan-
wendung.

3.3 Fehlanwendung

Der Steigsichter darf nicht mit Flissigkeiten
oder abrasiven Stoffen betrieben werden.

3.4 Technische Daten

Hx B x T: 1045 mm % 440 mm x 220 mm
Gewicht: 7,5 kg

Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz

Verpackung:

H x B x T: ca.450 mm x ca. 800 mm x
ca. 300 mm

Gewicht: ca. 14 kg
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Steigsichter

3.5 Aufbau 4. Nummerierte Saatgutauffangbehalter an
den nummerierten Aufnahmen befestigen.

Die Einzelteile sind passgenau gefertigt und
kénnen an den vorgesehenen Stellen einge-
setzt werden.

So bauen Sie den Steigsichter auf:
1. Einzelteile aus der Verpackung nehmen.

2. Steigrohr in die Steigrohraufnahme stecken
(nicht verkanten).

3. Steigrohr verschrauben. %
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Steigsichter

3.6 Transport

Zum Transportieren verfugt der Steigsichter
Uber einen Tragegriff. Beachten Sie bitte beim
Transport:

e Entfernen Sie die Saatgutauffangbehalter.

e Losen Sie die Verschraubung am Steig-
rohr.

e Entfernen Sie das Steigrohr.

3.7 Bedienung

1.  Probenschublade enthehmen.

2. Probenschublade mit Saatgut befiillen.

Probenschublade wieder einsetzen.

Alle Saatgutauffangbehalter einsetzen.
Steigsichter an Steckdose anschlief3en.
Geblaseregler auf niedrigste Stufe stellen.

Gerat einschalten.

© N o o

Geblaseregler langsam hochregeln, bis die
leichtesten Samen bis zum obersten Saat-
gutauffangbehalter geblasen werden.

9. Geblase fur 120 Sekunden laufen lassen.
10. Gerat ausschalten.

11. Proben aus den Saatgutauffangbehaltern
entnehmen.

12. Steigsichter nach jedem Probenwechsel
reinigen, siehe Abschnitt 3.8.

20

3.8 Reinigung

Nach jedem Probenwechsel muss der Steig-
sichter mit einem Staubsauger gereinigt wer-
den.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass we-
der in der Probenschublade, den Saatgutauf-
fangbehaltern, der Steigrohraufnahme noch im
Steigrohr Ruckstande bleiben, die die nachste
Probe verunreinigen kénnen.

Nicht mit Druckluft reinigen, da durch umherflie-
gende Probenbestandteile andere Proben kon-
taminiert werden kénnen.

3.9 Einstellwerte Geblase-
regler

Wert Gebla-
seregler
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Steigsichter

3.10 Konformitatserklarung

- Original -

EG- Konformitatserklarung (2006/42/EG)

Die RUMED Rubarth Apparate GmbH als Hersteller erklart hiermit, dass die nachfolgend
aufgefiihrte Maschine die grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG einhalt:

e Hersteller: RUMED
Rubarth Apparate GmbH
Mergenthalerstr. 8
DE- 30880 Laatzen

e Maschine / Typ: $59920-01

e Seriennummer: siehe Typenschild

Bei einer mit uns nicht ab gestimmten Anderung der Maschine verliert diese E rklarung ihre
Giltigkeit.

Angewandte harmonisierte Normen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:

. 1ISO 12100 Allgemeine Gestaltungsleitsatze
. EN 349:1993 Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen
. 1ISO 13857 Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den
oberen und unteren Gliedmalien
Angewandte harmonisierte Normen der mitgeltenden Niederspg-. Richtlinie 2014/34/EU:
. EN 60204-1 Elektrische Ausriistung von Maschinen
Angewandte harmonisierte Normen der der mitgeltenden EMV- Richtlinie 2014/30/EU:

. EN 61000-6-2 Storfestigkeit fur Industriebereiche
. EN 61000-6-4 Stéraussendung fir Industriebereiche

Bevollméchtigter fiir die Technische Dokumentation ist der Hersteller selbst.
Jahr der Anbringung des CE-Kennzeichens: 2017

Laatzen, 20.03.2017
Ort, Datum v Unterschrift
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Service

4 Service

Bei Serviceanfragen Uber unser Anfrageformu-
lar (www.rumed.de/serviceanfrage/) tragen Sie
bitte unbedingt den Geratetyp (1) und die
Seriennummer (2) ein. Die Informationen finden
Sie auf dem Typenschild ihres Geréates.

Saatgut-Linie — 27.03.2017 * Rev. 1.1
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